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Aplicación del 
dispositivo de 
aseguramiento

01.

02.

Preparar sus suministros:

Lavarse las manos 
con agua y jabón

1. Tapa, almohadilla de gasa y capa base.
2. Jabón y agua o limpiador/solución para 

la piel.
3. Hisopos de algodón (Q-tips®).
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04.

05.

Fijar la tapa a la capa 
base

Abrir el sitio de 
alimentación

Retire la tapa y las capas base de su 
empaque. Deslice la junta de la tapa 
debajo de la parte posterior de la capa
base y presiónelas simultáneamente; 
debería escuchar un “clic” que confirma 
que la tapa está bien colocada.

03.
Preparar el área
Limpie la piel alrededor del botón G con 
agua y jabón y asegúrese de que la piel 
esté seca. Muy importante:
• Utilice agua y jabón para eliminar las 

sustancias que contienen emolientes 
o aceites, como hidratantes o 
removedores de cinta adhesiva.

• Para proteger la piel expuesta a 
riesgos (neonatos, bebés, etc.), se 
debe aplicar en la piel alrededor del 
área de la gastrostomía la película 
protectora 3M® Cavilon® No Sting 
Barrier Film. El uso de Cavilon™ 
permitirá que la capa adhesiva se 
levante más fácilmente de la piel 
cuando sea el momento de retirarla.
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08.

06.

07.

Comprobar que la 
adhesión esté correcta

Retirar el adhesivo de la 
capa base

Colocar la capa base 
sobre la piel

Aplique una presión firme para que haya 
un buen contacto con la piel, de modo 
que la humedad no pueda fluir entre los 
dos y afloje el adhesivo.

• Despegue el papel que cubre la parte 
pegajosa del adhesivo.

• No toque el adhesivo.

• Usando la tapa como manija, alinee la 
capa base sobre el botón G.

• Lentamente baje el dispositivo sobre 
la piel.
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10.

11.

Cerrar la tapa

Reinsertar la tapa del 
sitio de alimentación

Empuje la tapa hacia abajo hasta que se 
enganche en el borde frontal de la capa 
base.

Inserte la tapa en el puerto de 
alimentación.

09.
Insertar una gasa
Agarre las alas de la gasa de algodón 
con los dedos pulgar e índice de cada 
mano y deslice la gasa por debajo del
botón G. Introduzca la gasa hasta el 
fondo, de modo que el borde frontal 
redondeado de la gasa quede dentro del
borde frontal redondeado de la capa 
base y que la almohadilla de gasa rodee 
el botón G.
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02.

03.

Abrir la entrada de 
alimentación

Abrir la tapa

01.
Preparar sus suministros:
1. Almohadilla de gasa nueva
2. Jabón y agua o limpiador/solución 

para la piel.
3. Hisopos de algodón (Q-tips®).

Cambio 
de la 
almohadilla 
de gasa
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05.

07.

Lávese las manos con 
agua y jabón

Reinsertar la tapa de 
alimentación

06.
Insertar una almohadilla 
de gasa nueva
• Inserte una gasa nueva bajo el botón 

G. Coloque la gasa hasta el fondo, 
para que el borde frontal redondeado 
de la gasa quede dentro del borde 
frontal redondeado de la capa base.

• Cierre la tapa.

Inserte la tapa en el puerto de 
alimentación.

04.
Retire la gasa usada y 
deséchela
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01.
Abrir la entrada de 
alimentación

02.
Estabilizar el botó
Agarre los dos lados del dispositivo 
con el pulgar y el índice. Esto estabiliza 
el botón G e impide que presione el 
abdomen de su hijo/a.

Colocación de la 
sonda de extensión 
para alimentación
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03.

04.

Insertar la sonda 
de extensión para 
alimentación

Girar en el sentido de las 
agujas del reloj

Mientras estabiliza el g-button (paso 
2), alinee la línea negra de la sonda de 
extensión para alimentación con la línea 
negra de la entrada de alimentación del
botón G. Presione el botón G.

Gire la sonda de extensión para 
alimentación en el sentido de las agujas 
del reloj al menos 90 grados para fijarla 
en la valvula de alimentación.

Si tiene alguna pregunta, visite ezalife.com o contáctenos por correo 
electrónico a info@ezalife.com.
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